FJERNING AV SKRUE MED ODELAGT SEKSKANT I ‘
SKRUEHODET
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Folgende instrumenter brukes: e

309.51 Konisk bolt (til 1,5 og 2,0 mm skruer)
309.52 Konisk bolt (til 2,7, 3,5 og 4,0 mm skruer)

309.53 Konisk bolt (til 4,5 og 6,6 mm skruer)

Montér den koniske bolten pa T-handtaket og press den ned i
sekskanten. Skru sa (mot klokken) til skruen er ute.
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